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铜陵市中医医院

铜陵市中医医院放疗中心建设项目
（阶段性验收）竣工环境保护自主验收意见

2022 年 9 月 21 日，铜陵市中医医院根据《铜陵市中医

医院放疗中心建设项目（阶段性验收）竣工环境保护验收监

测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，

严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技

术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批

决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点为铜陵市中医医院放疗中心，本次阶段性

验收内容为：在放疗中心直线加速器机房安装使用 1 台

Precise Digital Accelerator 型医用直线加速器（最大 X

射线能量为 10MV，属Ⅱ类射线装置）。

（二）建设过程及环保审批情况



- 2 -

2019 年 12 月铜陵市中医医院委托核工业二七〇研究所

对铜陵市中医医院放疗中心建设项目，于 2020 年 1 月 15 日

取得了安徽省生态环境厅的批复，批复号为皖环函〔2020〕

31 号。

因新增使用加速器，铜陵市中医医院于 2022 年 2 月 28

日重新申领了辐射安全许可证，证书编号为：皖环辐证

[02066]；许可种类和范围：使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置（有效

期：2024 年 8 月 14 日）。

（三）投资情况

本次验收直线加速器机房实际总投资 550 万元，其中环

保投资 280 万元。

（四）验收范围

本次验收为阶段性验收，仅针对已安装使用的 1 台直线

加速器。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

（GB18871-2002）中的规定，考虑到核技术利用的实际影响

大小，本次辐射环境验收范围与辐射环境评价范围一致，即

以直线加速器机房边界外控制区边界外 50m 的范围。该项目

声环境验收范围与声环境影响评价范围一致，为加速器机房

排风口排风口周围 200m 的区域。本次验收主要内容为一台

直线加速器及针对污染源的防护措施情况、环评及环评批复

和“三同时”验收要求落实情况等。

二、工程变动情况
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本次阶段性验收时与环评阶段项目内容相比，1.直线加

速器机房建设地点与环评一致；2.直线加速器机房屏蔽防护

措施建设符合环评要求；3.辐射环境 50m 范围内周边保护目

标无明显变化，与环评一致；声环境 200m 范围内周边保护

目标无明显变化，与环评一致；4.本项目实际环保投资与环

评时估算环保投资使用目标基本一致，因本次验收为项目阶

段性验收，环保投资实际概算为本次验收内容的环保投资；

5.医院安装的直线加速器最大 X射线能量符合环评及环评批

复的要求。综上所述，依据《污染影响类建设项目重大变动

清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）的规定，上述

变动情况未对周围环境造成不利影响，不属于重大变更，纳

入建设项目竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水及固废：

本项目运营期的废水主要是工作人员及患者在工作就

诊过程中所产生的少量生活污水。

本项目固体废物主要为工作人员和部分病人产生的生

活垃圾及医疗过程中产生的医疗垃圾。运营期间，直线加速

器年增加固废量较少。

（二）废气

医用直线加速器运行时，机房内会产生的一定量的臭氧

和氮氧化物。经现场核实，医用直线加速器机房内设置有独

立的进风和独立的排风系统。机房通过机房顶部排风机及时
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排风，排风由机房墙体设置的 U 型风井排风，风井直通机房

顶部，顶部排风口设置 1 台排风机为机房排风。机房内排风

口设置在离机房地面约 30cm 处。进风采用从迷道上方采用

斜插 45 度穿墙，采用自然进风方式。

2022年9月7日合肥金浩峰检测研究院有限公司对现场

进行了风速的检测（附件 14）。机房两个排风口的风速分别

为 2.85m/s 和 1.42m/s，则机房每小时排风次数约为 5.5 次，

符合《放射治疗放射防护要求》（GBZ 121—2020）中第 6.2.2

条要求：治疗室通风换气次数应不小于 4 次/h。

（三）噪声

本项目直线加速器机房排风机及送风机噪声源强声功

率级不大于 72dB(A)，风机进风口和排风口安装有消音器、

安装减震基础、通风管道均采用软性接头，极大减少风机产

生的噪声，经过降噪后，达到地面风机口的噪声不会超过

72dB(A)。

（四）辐射

本次验收的直线加速器机房的屏蔽防护措施已按照环

境影响报告表及批复要求建设，防护措施完备。

直线加速器机房机房门外设有电离辐射警告标志；机房

门上方设有醒目的工作状态指示灯；控制室设有在实施治疗

过程中观察患者状态、治疗床和迷路区域情况的视频装置，

设有对讲交流系统，以便操作者和患者之间进行双向交流；

直线加速器治疗室设有固定式辐射剂量监测仪，设有异常情
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况下报警功能，显示单元设置在控制室内；机房设有防止误

操作、防止工作人员和公众受到意外照射的门机联锁装置，

防护门未完全关闭时不能出束，出束状态下开门停止出束；

机房内设有室内紧急开门装置；防护门设有防夹伤功能；直

线加速器控制台、治疗室迷路出入口及防护门内侧、治疗室

墙壁设有急停按钮；急停按钮设有醒目标识及文字显示能让

在上述区域内的人员从各个方向均能观察到且便于触发。机

房设置有送排风系统，能保证加速器机房每小时通风不少于

4 次；岗位职责和操作规程等工作制度均已在控制室内合适

位置张贴上墙；且以上措施均能正常运行。

四、环境保护设施调试效果（环保设施处理效率及污染

物排放情况）

（一）废水及固废治理设施：院区设有污水处理站，医

院污水处理站设计处理能力为 300m
3
/天，目前医院污水处理

站日处理废水约 270t，本项目每日新增的废水量为 2.16m
3
。

本项目废水量产生量较小，根据医院污水处理站现有使用情

况来看，本项目产生的污水可依托医院现有的污水处理站处

理。医院污水处理站达到《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）表 2 中预处理标准后排放到新民污水处理

厂，最终排放到长江。

院区在西北角建有面积约 30m
2
医疗废物暂存场所，医疗

废物暂存间采取重点防腐防渗，能够满足医疗废物暂存要

求。本项目产生的医疗废物由院区现有的医疗废物暂存间暂
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存，医院已委托铜陵市正源环境工程科技有限公司处置；本

项目产生的生活垃圾由院区现有的生活垃圾站暂存，委托铜

陵市环卫部门集中运往铜陵市垃圾填埋场卫生填埋，日产日

清。运营期间，直线加速器年增加固废量较少，依托医院固

体废物处理措施处理是可行的中运往阜阳市垃圾填埋场卫

生填埋，日产日清。运营期间，直线加速器年增加固废量较

少，依托医院固体废物处理措施处理是可行的。

（二）废气治理设施：直线加速器机房内通风换气频率

约为 5.5 次/h，能确保满足《放射治疗辐射安全与防护要求》

（HJ1198-2021）中关于通风换气次数的要求（治疗室通风

换气次数应不小于 4 次/h）。

（三）噪声治理设施：院区厂界昼间噪声值为 53-58dB

（A），夜间噪声为 43-46dB（A）；直线加速器机房周围敏感

点昼间噪声值为 52-59dB（A），夜间噪声为 44-45dB（A），

厂界环境噪声值满足《工业企业厂界噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 2 类排放标准要求；声环境影响敏感点

满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准要求。

（四）辐射防护设施：根据验收报告表中监测结果汇总

可知：直线加速器在正常工作时，机房周围关注点及辐射环

境 50m 范围内敏感点辐射剂量率检测值满足环评报告表中

《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）关于

的要求，满足根据新执行标准《放射治疗辐射安全与防护要

http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/200809/W020111121353694435553.pdf
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求》（HJ1198-2021）进行核算的机房周围各关注点外周围剂

量当量率参考控制水平。

五、工程建设对环境的影响

本项目施工期严格落实环评报告及批复中对施工噪声、

扬尘的管理和控制措施，将对环境的影响降到最低程度；运

行期根据监测结果，直线加速器在正常工作时，机房周围关

注点及辐射环境 50m范围内敏感点辐射剂量率检测值满足环

评报告表中《电子加速器放射治疗放射防护要求》

（GBZ126-2011）关于的要求，满足根据新执行标准《放射

治疗辐射安全与防护要求》（HJ1198-2021）进行核算的机房

周围各关注点外周围剂量当量率参考控制水平；院区四侧厂

界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 2 类标准要求；辐射工作人员和公众人

员年附加有效剂量满足验收管理目标的限值要求，符合《电

离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关

于剂量限值的要求；各项安全措施和通风措施符合标准要

求。工程对环境的影响极小。

六、验收结论

铜陵市中医医院放疗中心建设项目（阶段性验收）满足

相关标准及环评批复要求，具备直线加速器运行所需安全防

护措施条件，其运行对周围环境产生的影响符合辐射防护和

环境保护的要求，满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办

http://bz.mep.gov.cn/bzwb/wlhj/hjzspfbz/200809/t20080918_128936.shtml
http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/wlhj/hjzspfbz/200809/W020111121353694435553.pdf
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法》的有关规定，具备竣工验收条件，环境保护竣工验收合

格。

七、后续要求

项目运行期，我院还应做好以下工作，加强日常管理。

（一）进一步完善辐射安全管理机构，结合实际情况修

订辐射管理制度，强化安全意识，定期开展自测，积极配合

生态环境部门的日常监督检查，确保项目安全运行；

（二）及时组织新进辐射工作人员参加辐射安全工作人

员培训，做到持证上岗；进一步加强辐射工作人员个人剂量

管理，严格落实定期送检制度；

（三）完善并严格执行辐射安全管理制度和辐射应急预

案，每年 1 月 31 日在全国核技术利用安全申报系统上报上

一年度的安全与防护年度评估报告。

八、验收人员信息

参加验收人员的基本信息见附件（验收会签到表）。

附件：验收会签到表

铜陵市中医医院

2022 年 9 月 26 日
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附件


