采购需求
血酮试纸   参数
1. 检测方法：β-羟丁酸脱氢酶法
2. [bookmark: _GoBack]血样要求：新鲜毛细血管全血、新鲜静脉全血
3. 检测时间：≤9秒
4. 检测范围：0.2-8.0mmol/L
5. 样本量：≤1.5微升
6. 红细胞压积范围：20%-65%
7. 批件差：3个批号的血酮试纸批间差≤15%
8. 重复性：测试范围＜4.0mmol/L， SD＜0.3mmol/L ；≥4.0mmol/L，CV＜7.5%
9. 准确度：测试范围＜1.5mmol/L， 误差不超过±0.3mmol/L ；≥1.5mmol/L，误差不超过±20%
10. 试纸效期：未开封≥18个月，开封后≥3个月
说明：如某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评审小组认可。
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