采购需求
富血小板血浆制备器参数
PRP制备器	
1、离心管数量：双管
2、锁定柱：具备锁定柱、可隔离上下层确保不混液
3、最终PRP制备量：3-5ml
4、可调节白细胞含量：可调节白细胞含量、以便制备富白或贫白PRP

说明：如某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评审小组认可。
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	1
	产品的整体性能（10分）
	根据所投产品的整体性能。从低到高1-10分

	2
	所投产品的品牌知名度，市场占有情况（满分10分）
	产品的品牌知名度，市场占有情况。
从低到高1-10分
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报价（20分） 

	满足采购文件要求各投标报价的平均价为评标基准价（20分）。各投标人的报价每高1%扣0.3分，每低1%扣0.1分（四舍五入，精确到小数点后二位）。 



